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1. Descripción del equipo

1.1 Condiciones de uso del equipo

Termógrafo Apache Cold Tracer. Modelo FMA1000

Es un instrumento de Clase A/B apto para todo tipo de aplicaciones. Rango de temperatura de -30ºC,
0ºC y 30ºC. Estabilización de la temperatura en menos de una hora. Los errores deben de estar dentro
de los valores Clase 1, +-0,5

Temperatura nominal de funcionamiento Tipo A de 5ºC hasta 40ºC
Tipo B de -30ºC hasta 65ºC

Temperatura límite de funcionamiento Tipo A de 0ºC hasta 50ºC
Tipo B de -30ºC hasta 70ºC

Temperatura de almacenamiento Tipo A de -20ºC hasta 60ºC
Tipo B de -40ºC hasta 85ºC

*Se recomienda adaptarse a las condiciones ambientales para un correcto funcionamiento

El Modelo Core posee un grado de protección IP-20

Los Modelos Tráiler/ Storage poseen un grado de protección IP-65

El equipo requiere una tensión de 12VDC para su alimentación. El consumo en reposo es inferior a

300mA.

Para garantizar el mantenimiento de la fecha y hora a largo plazo se utiliza una batería de litio
(CR2032). Aunque el equipo esté apagado o sin alimentación, la fecha y hora se mantienen. No hay
indicación de batería baja. La batería debe cambiarse preventivamente antes de alcanzar la duración
recomendada por el fabricante de 6 años. A partir de este periodo es responsabilidad del cliente la
sustitución de la misma
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1.2 Visualización
La visualización se dividirá en dos pantallas. La pantalla principal y la pantalla de estado.

Principal:

Estado:

En la pantalla de estado vemos:

● Versión del software -  Código CRC - Número de serie
● Número de registros - Horas de trabajo (si está conectado físicamente)
● Estado de las entradas, de la uno a la cuatro. - Estado de la salida.
● Nombre de la red WiFi a la que está conectado el equipo.

1.3 Acceso y teclado
En la pantalla principal se encuentra la información necesaria, la temperatura medida por las sondas,
fecha y hora, etc.
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*Para activar el brillo de la pantalla presionar C. Se desactivará automáticamente a los 3 minutos de
no utilización del equipo.

Para acceder a las funciones del usuario/menú:

Para acceder al menú presionar la flecha ▲ o ▼. Se continúa presionando estas flechas hasta llegar a
la opción deseada.

Regresar a la pantalla principal:

Para regresar a la pantalla principal se presiona C las veces necesarias.

1.4 Manual gráfico
Cambiar el papel:

1. Abrir la impresora y retirar el tubo
2. Colocar el rollo correctamente
3. Cerrar la impresora con 1cm de papel en el exterior
4. Realizar una comprobación imprimiendo un ticket

- Si hay error en la impresión girar el rollo de papel

Impresión:

● Impresión de los últimos datos:
○ Presione Print > Presione Print > Presione C

● Impresión por periodo:
○ Seleccionar Impresión por fechas > Seleccione las fechas > Presione Print > Presione

C
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2. Funciones de usuario

2.1 Funciones rápidas

2.1.1 Imprimir ticket

Con esta opción podemos imprimir los últimos 15 minutos/muestras registradas.

● Presionar 2 VECES la tecla PRINT
● Presionar la tecla C para regresar al menú.
● Presionar la tecla C para regresar a la pantalla principal.

2.1.2 Imprimir viaje/trayecto

Esta función permitirá imprimir de manera rápida un trayecto/viaje específico. La impresión se
delimita a un marcado de “inicio de viaje” y a un “fin de viaje” que se desee.

● Marcar fecha y hora de inicio del trayecto/viaje.
○ Acceder al Menú mediante los cursores
○ Seleccionar “INICIO VIAJE”
○ Presionar OK, aparecerá en pantalla “NO” y “SI” con la fecha del último viaje  iniciado.
○ Seleccionar “SI” con los cursores (se está indicando la fecha y hora de inicio de

trayecto).
○ Presionar OK.
○ Presionar la tecla C para regresar a la pantalla principal.

● Imprimir el trayecto seleccionado.
○ Acceder al Menú
○ Seleccionar “FIN DE VIAJE”
○ Presionar OK para acceder.
○ Presionar PRINT para imprimir desde el “INICIO DE VIAJE” hasta la hora actual.

También podemos ajustar el rango de horas como se explicará más adelante. ∙
Presionar la tecla C para regresar al menú.

○ Presionar la tecla C para regresar a la pantalla principal.
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2.1.3 Impresión de múltiples trayectos/viajes

Cada vez que configuramos una fecha de “INICIO DE VIAJE” (Ej: al inicio de la jornada) podemos ir
imprimiendo tramos de trayecto delimitados al seleccionar una fecha de “FIN DE VIAJE”. Puede servir
para que el chófer pueda ir imprimiendo sus trayectos en un reparto, desde un mismo origen. Para
hacer esto:

● Acceder al Menú
● Seleccionar “FIN DE VIAJE”
● Presionar OK para acceder.
● Presionar PRINT para imprimir desde el INICIO DE VIAJE hasta la hora actual.  También

podemos ajustar el rango de horas como se explicará más adelante. ∙ Presionar la tecla C para
regresar al menú.

● Presionar la tecla C para regresar a la pantalla principal.

2.1.4 Compartir WIFI móvil para transmisión de datos

Si se dispone de un terminal móvil con plan de datos, es posible configurarlo para compartir esta
conexión y habilitar la transmisión de datos en tiempo real.

Por defecto, el equipo TERMÓGRAFO APACHE está pre-configurado para conectarse a una red WIFI  de
nombre APACHE y contraseña 12345678, aunque más adelante se explica cómo personalizarla. Para
crear una red WIFI desde el teléfono móvil:

a. Usuarios de Android

info@termografoapache.com
www.termografoapache.com

8 de 28

mailto:info@termografoapache.com
http://www.termografoapache.com/


Paso 1: Activa el punto de acceso Wi‑Fi del teléfono

● Abre la aplicación Ajustes del dispositivo.
● Accede a Red e Internet > Zona Wi-Fi/Compartir conexión.
● Activa Crear punto de acceso Wi‑Fi.

Paso 2: Personaliza la configuración del punto de acceso Wi-Fi

● Abre la aplicación Ajustes del dispositivo.
● Accede a Red e Internet > Zona Wi-Fi/Compartir conexión.
● Toca Configurar el punto de acceso Wi-Fi.
● Toca la opción que quieras cambiar. Sigue los pasos que aparecen en pantalla.
● Toca Guardar.

b. Usuarios de iOS

Paso 1: Activa el punto de acceso Wi-Fi del teléfono

● Toca sobre el icono de Ajustes,  generalmente ubicado en la primera pantalla, para
abrir el panel de control de Ajustes.

● Toca el ícono de Compartir Internet. Verás el icono de Compartir Internet en el primer
grupo de ajustes.

● Activa Compartir Conexión. Toca el botón de activación en la parte superior del panel
de control de "Compartir conexión" para activar la función de compartir Wi-Fi.

Paso 2: Personaliza la configuración del punto de acceso Wi-Fi

● Establece una contraseña. Para cambiarla, toca el botón de contraseña de Wi-Fi,
escribe una nueva y luego toca "Guardar". También puedes simplemente dejar la
contraseña por defecto como está. Asegúrate de apuntarla para su uso futuro.

2.2 Funciones adicionales

2.2.1 Imprimir ticket

Con esta opción podemos imprimir las últimas muestras que se desee, desde un mínimo de 15
minutos.

● Presione la tecla Print
● Seleccione número de muestras con las teclas ▲▼
● Presione la tecla Print
● Presiona la tecla C para regresar al menú
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2.2.2 Imprimir por fecha

La impresión por fechas sirve para imprimir periodos específicos de tiempo, además de consultar
momentos concretos.

● Accede al menú usando las teclas ▲▼
● Seleccione “Imprimir por fecha”
● Presione Ok
● Marque la fecha/hora deseada mediante ▲▼ y Ok, luego pulse C
● Presione Ok para imprimir ticket
● Presione Print para imprimir ticket
● Presione la tecla C para regresar al menú
● Presione de nuevo la tecla C para regresar a la pantalla principal

2.2.3 Descargar datos a una memoria USB

Permite la descarga de los datos deseados en una memoria USB

● Abrir la tapa lateral (lado derecho) tirando de la pestaña.
● Introducir la memoria USB
● Acceder al Menú
● Seleccionar “Exportar a USB”
● Presionar OK
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● Seleccionar los días/muestras deseadas con las teclas ▲▼
● Presionar OK (Esperar mientras se realiza la descarga). Aparecerá “Exportación finalizada”
● Presionar la tecla C para regresar al menú.
● Presionar la tecla C para regresar a la pantalla principal.
● Retirar memoria USB

2.2.4 Inicio de viaje

Sirve para marcar la fecha y hora del inicio de un trayecto/viaje. Sólo se guarda una fecha de inicio de
viaje. A los cuatro días la fecha caduca. Para acceder a esta opción es necesario el PIN de
operativo/conductor. Para obtener este PIN consulte al instalador o fabricante.

● Accede al Menú
● Selecciona “Inicio de viaje”
● Presione Ok, aparecerá en pantalla “no” y “si” con la fecha del último viaje  iniciado.
● Seleccione “si” (Se está indicando la fecha y hora de inicio de trayecto).
● Presione Ok.
● Presione la tecla C para regresar a la pantalla principal.
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2.2.5 Fin de viaje

El “fin de viaje” sirve para marcar el fin de trayecto/viaje a imprimir (si previamente se ha marcado  un
“inicio de viaje”). El “fin de viaje” siempre coincidirá con la fecha y hora actual.

● Acceder al Menú usando las teclas ▲▼
● Seleccionar “fin de viaje”
● Presionar OK.
● Presionar print para imprimir ticket.
● Presionar la tecla C para regresar al menú.
● Presionar de nuevo la tecla C para regresar a la pantalla principal.

2.2.6 Límite T1

El Límite de temperatura del sensor 1 sirve para seleccionar el rango de temperatura mínima y
máxima a la que debe estar la carga. Si la temperatura esta fuera de ese rango, se activará un aviso
en el termógrafo. Para acceder a esta opción es necesario el PIN de OPERATIVO/ CONDUCTOR.  Para
obtener este PIN consulte al INSTALADOR o FABRICANTE.

Ejemplos:

● ∙ Si la temperatura a la que debe ir la carga es de -10ºC y se tiene 1ºC de margen de error,  se
debe marcar el LÍMITE T1: mínima -11ºC y máxima - 9ºC.

● ∙ Si la temperatura a la que debe ir el remolque/frigorífico es de 5ºC y con un margen de  error
de 2 grados, se debe poner el LÍMITE T1: mínima 3ºC y máxima 7ºC

Configuración:

● Acceder al Menú usando las teclas ▲ ▼
● Seleccionar “LIMITE T1”
● Presionar OK.
● Introducir el PIN de chófer

○ Presionar ▲ o ▼ para seleccionar los dígitos hasta encontrar el deseado y  presionar
OK. (Desplazamiento rápido: Mantener las teclas ▲ o ▼ presionadas).  Para volver a
un carácter anterior presionar C.

○ Presionar OK.
● Seleccionar la temperatura mínima del sensor de temperatura 1. Presionar ▲ o ▼ para

seleccionar la temperatura.
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● Presionar OK
● Seleccionar la temperatura máxima del sensor de temperatura 1. Presionar ▲ o ▼ para

seleccionar la temperatura.
● Presionar OK
● Presionar la tecla C para regresar a la pantalla principal.

2.2.7 Límite T2

Exactamente igual que el punto anterior pero aplicado sobre el sensor T2. El Límite de temperatura
del sensor 2 sirve para seleccionar el rango de temperatura mínima y máxima a la que debe estar la
carga. Si la temperatura está fuera de ese rango, se activará un aviso en el termógrafo. Para acceder a
esta opción es necesario el PIN de OPERATIVO/ CONDUCTOR. Para obtener este PIN consulte al
INSTALADOR o FABRICANTE.

Ejemplos:

● Si la temperatura a la que debe ir la carga es de -10ºC y se tiene 1ºC de margen de error,  se
debe marcar el LÍMITE T2: mínima -11ºC y máxima - 9ºC.

● Si la temperatura a la que debe ir el remolque/frigorífico es de 5ºC y con un margen de  error
de 2 grados, se debe poner el LÍMITE T2: mínima 3ºC y máxima 7ºC

Configuración:

● Acceder al Menú usando las teclas ▲ ▼
● Seleccionar “LÍMITE T2”
● Presionar OK.
● Introducir el PIN de chófer

○ Presionar ▲ o ▼ para seleccionar los dígitos hasta encontrar el deseado y presionar
OK. (Desplazamiento rápido: Mantener las teclas ▲ o ▼ presionadas). Para volver  a
un carácter anterior presionar C.

○ Presionar OK.
● Seleccionar la temperatura mínima del sensor de temperatura 2. Presionar ▲ o ▼ para

seleccionar la temperatura.
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● Presionar OK
● Seleccionar la temperatura máxima del sensor de temperatura 2. Presionar ▲ o ▼ para

seleccionar la temperatura.
● Presionar OK
● Presionar la tecla C para regresar a la pantalla principal.

2.2.8 Configuración de WIFI invitado

Esta función sirve para añadir una conexión a una wifi adicional/temporal por parte de un usuario.  (El
equipo podría tener pre configuradas ocho conexiones wifi). Para acceder a esta opción es  necesario
el PIN de OPERATIVO/ CONDUCTOR. Para obtener este PIN consulte al INSTALADOR o
FABRICANTE.

● Acceder al Menú
● Seleccionar “WIFI INVITADO”
● Presionar OK.
● Introducir el PIN de chófer

○ Presionar ▲ o ▼ para seleccionar los dígitos hasta encontrar el deseado y  presionar
OK. (Desplazamiento rápido: Mantener las teclas ▲ o ▼ presionadas). Para volver a un
carácter anterior presionar C.

○ Presionar OK.
● Escribir nombre de la Red WIFI a la que se desea conectar. (En la primera línea)

○ Presione ▲ o ▼ para seleccionar los caracteres hasta encontrar el carácter  deseado y
presionar OK. (Desplazamiento rápido. Mantener las teclas ▲ o ▼ presionadas). Para
volver a un carácter anterior presionar C.

○ Presionar OK. (Se presiona OK las veces suficientes para cambiar de línea,  hasta 15
caracteres).

● Escriba la contraseña WIFI a la que se desea conectar. (En la segunda línea)
○ a. Presione ▲ o ▼ para seleccionar los caracteres hasta encontrar el carácter

deseado y presionar OK. (Desplazamiento rápido. Mantener las teclas ▲ o ▼
presionadas). Para volver a un carácter anterior presionar C.
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○ b. Presionar OK. (Se presiona OK las veces suficientes para cambiar de línea,  hasta 15
caracteres)

2.2.9 Imprimir configuración

Permite la descarga de la configuración del equipo y visualizar las opciones

● Acceder al Menú
● Seleccionar “Imprimir configuración”
● Presione Ok
● Seleccionar “Si” presionando ▲
● Presione Ok

2.2.10 Menú de configuración

Permite la configuración y cambio de nombres y parámetros propios de la empresa tales como:

● ∙ Periodo de muestreo
● ∙ Nombre de la empresa
● ∙ CIF
● ∙ Vehículo
● ∙ ID del Equipo
● ∙ ID Sondas
● ∙ Redes WiFi adicionales
● ∙ Servidor cliente
● ∙ Fecha y hora
● ∙ Límite de horas
● ∙ Idioma

Para acceder a esta opción es necesario el PIN de CONFIGURACIÓN que fue entregado con la
documentación del equipo. Si no dispone del mismo contacte con el SOPORTE TÉCNICO.
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3. Menú de configuración

Esta función permite configurar opciones que no podrían ser manipuladas sin autorización. Para
acceder a esta opción es necesario el PIN de CONFIGURACIÓN que fue entregado con la
documentación del equipo. Si no dispone del mismo contacte con el SOPORTE TÉCNICO. Acceder a
la configuración avanzada:

● Acceder al Menú
● Seleccionar “CONFIGURACIÓN”
● Presionar OK
● Introducir PIN

○ Presione ▲ o ▼ para seleccionar los caracteres hasta desear el carácter  deseado y
presionar OK. (Desplazamiento rápido. Mantener las teclas ▲ o ▼ presionadas). Para
volver a un carácter anterior presionar C.

○ Presionar OK. (Se presiona OK las veces suficientes para cambiar de línea,  hasta 6
caracteres)

En el menú de configuración se pueden cambiar identificadores que aparecen en el ticket. Se adjunta
el modelo de un ticket y las letras azules pueden ser modificadas por el cliente.
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3.1 Almacenamiento (periodo de muestreo)
El termógrafo Apache Cold Tracer es capaz de albergar un año de datos. Posee una memoria  circular,
de forma que se eliminará el dato más antiguo para escribir el nuevo dato.

Esta función permite seleccionar el periodo de muestreo. (Desde 1 hasta 60 minutos).

● Seleccionar a “ALMACENAMIENTO”
● Presionar OK
● Seleccionar el periodo de muestreo deseado. (Con las teclas ▲ ▼)
● Confirmar con OK

3.2 Cambiar nombre de empresa
Esta función nos permite poner/cambiar el nombre de empresa deseado.

● Seleccionar “NOMBRE EMPRESA”
● Presionar OK
● Seleccionar los caracteres deseados.

○ Presione ▲ o ▼ para seleccionar los caracteres hasta desear el carácter  deseado y
presionar OK. (Desplazamiento rápido. Mantener las teclas ▲ o ▼ presionadas). Para
volver a un carácter anterior presionar C.

○ Presionar OK. (Se presiona OK las veces suficientes para cambiar de línea,  hasta 15
caracteres)

3.3 Cambiar CIF/Identificador de la empresa
Esta función nos permite poner un identificador propio o CIF de la empresa.

● Seleccionar “CIF EMPRESA”
● Presionar OK
● Seleccionar los caracteres deseados.

○ Presione ▲ o ▼ para seleccionar los caracteres hasta desear el carácter  deseado y
presionar OK. (Desplazamiento rápido. Mantener las teclas ▲ o ▼ presionadas). Para
volver a un carácter anterior presionar C.

○ Presionar OK. (Se presiona OK las veces suficientes para cambiar de línea,  hasta 15
caracteres).

3.4 Cambiar identificación del vehículo
Esta función nos permite poner un identificador propio del vehículo.

● Seleccionar “VEHÍCULO”
● Presionar OK
● Seleccionar los caracteres deseados.

○ Presionar ▲ o ▼ para seleccionar los caracteres hasta desear el carácter deseado y
presionar OK. (Desplazamiento rápido. Mantener las teclas ▲ o ▼ presionadas). Para
volver a un carácter anterior presionar C.

○ Presionar OK. (Se presiona OK las veces suficientes para cambiar de línea,  hasta 15
caracteres).
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3.5 Cambiar otro identificador al vehículo/empresa
Esta función nos permite añadir un identificador adicional para efectos de gestión. (Ejemplos:
Identificar una cabeza tractora; un circuito/recorrido; conductor; etc.)

● Seleccionar “OTRO”
● Presionar OK
● Seleccionar los caracteres deseados.

○ Presione ▲ o ▼ para seleccionar los caracteres hasta desear el carácter  deseado y
presionar OK. (Desplazamiento rápido. Mantener las teclas ▲ o ▼ presionadas). Para
volver a un carácter anterior presionar C.

○ Presionar OK. (Se presiona OK las veces suficientes para cambiar de línea,  hasta 15
caracteres)

3.6 Cambiar identificador sensor T1
Esta función nos permite añadir un nombre particular al sensor de temperatura T1.

● Seleccionar “SONDA T1”
● Presionar OK
● Seleccionar los caracteres deseados.

○ Presione ▲ o ▼ para seleccionar los caracteres hasta desear el carácter deseado y
presionar OK. (Desplazamiento rápido. Mantener las teclas ▲ o ▼ presionadas). Para
volver a un carácter anterior presionar C.

○ Presionar OK. (Se presiona OK las veces suficientes para cambiar de línea,  hasta 15
caracteres).

3.7 Cambiar identificador T2
Esta función nos permite añadir un nombre particular al sensor de temperatura T2.

● Seleccionar “SONDA T2”
● Presionar OK
● Seleccionar los caracteres deseados.

○ Presione ▲ o ▼ para seleccionar los caracteres hasta desear el carácter deseado y
presionar OK. (Desplazamiento rápido. Mantener las teclas ▲ o ▼ presionadas). Para
volver a un carácter anterior presionar C.

○ Presionar OK. (Se presiona OK las veces suficientes para cambiar de línea,  hasta 15
caracteres)

3.8 Configurar redes WIFI (hasta 8)
Esta función nos permite pre configurar hasta ocho Redes WIFI.

● Seleccionar “WIFI X” (WIFI 1, WIFI 2 … WIFI 8)
● Presionar OK.
● Escribir nombre de la red WIFI a la que se desea conectar. (En la primera línea)

○ Presionar ▲ o ▼ para seleccionar los caracteres hasta desear el carácter deseado y
presionar OK. (Desplazamiento rápido. Mantener las teclas ▲ o ▼ presionadas). Para
volver a un carácter anterior presionar C.

○ Presionar OK. (Se presiona OK las veces suficientes para cambiar de línea,  hasta 15
caracteres).

info@termografoapache.com
www.termografoapache.com

18 de 28

mailto:info@termografoapache.com
http://www.termografoapache.com/


● Escriba la contraseña WIFI a la que se desea conectar. (En la segunda línea)
○ Presionar ▲ o ▼ para seleccionar los caracteres hasta desear el carácter  deseado y

presionar OK. (Desplazamiento rápido. Mantener las teclas ▲ o ▼ presionadas). Para
volver a un carácter anterior presionar C.

○ Presionar OK. (Se presiona OK las veces suficientes para cambiar de línea,  hasta 15
caracteres)

3.9 Cambiar nombre del servidor
Esta función nos permite añadir/cambiar el nombre del servidor deseado para transmitir los datos.

● Seleccionar “SERVIDOR CLIENTE”
● Presionar OK.
● Escribir el nombre del servidor al que se desea conectar. (En la primera línea)

○ Presionar ▲ o ▼ para seleccionar los caracteres hasta desear el carácter  deseado y
presionar OK. (Desplazamiento rápido. Mantener las teclas ▲ o ▼ presionadas). Para
volver a un carácter anterior presionar C.

○ Presionar OK. (Se presiona OK las veces suficientes para cambiar de línea,  hasta 15
caracteres).

● Escriba el puerto al que se desea conectar. (En la segunda línea)
○ Presione ▲ o ▼ para seleccionar los caracteres hasta desear el carácter  deseado y

presionar OK. (Desplazamiento rápido. Mantener las teclas ▲ o ▼ presionadas). Para
volver a un carácter anterior presionar C.

○ Presionar OK. (Se presiona OK las veces suficientes para cambiar de línea,  hasta 5
caracteres)

3.10 Cambio de fecha y hora UTC
Esta función nos permite cambiar la fecha y hora del equipo. Por defecto la fecha y hora serán UTC.
(Común para todos los países)

● Seleccionar “FECHA Y HORA”
● Presionar OK
● Marcar la fecha y hora deseada con las teclas ▲ ▼
● Presionar OK para seleccionar y continuar o C para volver.

* Introducir la fecha de la forma AAAA-MM-DD y hh:mm en formato 24 horas

3.11 Límite horas
Esta función nos permite seleccionar un límite de horas de trabajo del equipo de refrigeración antes
de generar un aviso de mantenimiento.

● Seleccionar “LÍMITE HORAS”
● Presionar OK
● Seleccionar las horas deseada con las teclas ▲ ▼ (Desplazamiento rápido. Mantener las

teclas ▲ o ▼ presionadas para avanzar de 10 en 10 horas).
● Presionar OK para seleccionar y continuar.

3.12 Cambiar fecha de revisión
Permite generar un aviso en la fecha de la revisión periódica.
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Es recomendable anticiparse a la fecha de revisión periódica.

● Seleccionar “FECHA REVISIÓN”
● Presionar OK
● Marcar la fecha deseada con las teclas ▲ ▼
● Presionar OK para seleccionar y continuar o C para volver.

3.13 Cambiar idioma
Esta función nos permite cambiar el idioma del equipo. Existen siete posibilidades: English, Español,
Catalá, Italiano, Francés, Deutsch y Português.

● Seleccionar “IDIOMA”
● Presionar OK
● Seleccionar el idioma deseado usando las teclas ▲ ▼
● Presionar OK

3.14 Cambiar PIN
Esta función nos permite cambiar el PIN que por defecto da el fabricante. El PIN es responsabilidad
del propietario. Debe resguardarse en un lugar seguro y recordarlo. No queda almacenado en  ningún
otro lugar que no sea el mismo equipo.

● Seleccionar “CAMBIAR PIN”
● Presionar OK
● Modificar el PIN.

○ Presionar ▲ o ▼ para seleccionar los dígitos hasta desear el deseado.
(Desplazamiento rápido. Mantener las teclas ▲ o ▼ presionadas).

○ Presionar OK. (Se presiona OK las veces suficientes para cambiar de línea,  hasta 6
caracteres).

3.15 Configuración desde USB
Opción apta para talleres reparadores y centros certificados.

Permite configurar las opciones de usuario con un USB/PENDRIVE.

● Modificar el archivo CONFIG.CFG en un ordenador.
● Guardar en un USB/PENDRIVE el archivo con los cambios. El nombre del archivo debe  ser

CONFIG.CFG
● Introducir el USB/PENDRIVE en el termógrafo.
● Acceder al menú de configuración con el PIN.
● Seleccionar “CONFIGURAR DE USB”
● Presionar OK
● Esperar hasta que aparezca en pantalla “CARGA FINALIZADA”
● Presionar C para salir.

A continuación, se muestra la tabla con los cambios disponibles y una breve explicación de ellos:

Language=1 IDIOMAS 0-English, 1-Español, 2-Català, 3-Italiano, 4-Français, 5-Deutsch,
6-Português
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ConfigPin=485926 PIN DE ACCESO A CONFIGURACIÓN

IdentCompanyNam
e=

NOMBRE DE EMPRESA QUE APARECERÁ EN EL TICKET (Máx. 15  caracteres)

IdentCompanyVat= CIF/ID DE EMPRESA QUE APARECERÁ EN EL TICKET (Máx. 15  caracteres)

IdentPlate= MATRICULA DE VEHÍCULO QUE APARECERÁ EN EL TICKET (Máx. 15
caracteres)

IdentOther= OTRO IDENTIFICADOR QUE APARECERÁ EN EL TICKET (SI SE  REQUIERE)
(Máx. 15 caracteres)

IdentProbe1= NOMBRE “ADICIONAL” DE LA SONDA 1 QUE APARECERÁ EN EL  TICKET
(Máx. 15 caracteres)

IdentProbe2= NOMBRE “ADICIONAL” DE LA SONDA 2 QUE APARECERÁ EN EL  TICKET
(Máx. 15 caracteres)

StorePeriod=1 PERIODO DE MUESTREO
(1min, 5min, 10 min, 15 min, 20min, 25min, hasta 1h)

WifiSsid1= NOMBRE DE LA RED WIFI

WifiPassword1= CONTRASEÑA DE LA RED

WifiSsid2= NOMBRE DE LA RED WIFI

WifiPassword2= CONTRASEÑA DE LA RED

WifiSsid3= NOMBRE DE LA RED WIFI

WifiPassword3= CONTRASEÑA DE LA RED

WifiSsid4= NOMBRE DE LA RED WIFI

WifiPassword4= CONTRASEÑA DE LA RED

WifiSsid5= NOMBRE DE LA RED WIFI

WifiPassword5= CONTRASEÑA DE LA RED

WifiSsid6= NOMBRE DE LA RED WIFI

WifiPassword6= CONTRASEÑA DE LA RED

WifiSsid7= NOMBRE DE LA RED WIFI

WifiPassword7= CONTRASEÑA DE LA RED

WifiSsid8= NOMBRE DE LA RED WIFI

WifiPassword8= CONTRASEÑA DE LA RED

WifiSsid9= NOMBRE DE LA RED WIFI “INVITADO”

WifiPassword9= CONTRASEÑA DE LA RED “INVITADO”

ServerName2= NOMBRE DEL SERVIDOR DEL CLIENTE

ServerPort2= PUERTO DEL SERVIDOR DEL CLIENTE
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CounterLimit=0 AVISO DE HORAS DE TRABAJO DEL MOTOR (Indicar el número al que
avisará)

TempLimitLow1=-1
000

LÍMITE INFERIOR DE TEMPERATURA DE SONDA 1
(EJEMPLO: -30,5ºC = -305)
2 dígitos para los grados y 1 para las décimas de grado. Se escribe  sin
“comas”

3.16 Exportar Log a USB
Permite descargar el LOG. Se muestran los cambios realizados en el equipo.

● Insertar USB/PENDRIVE
● Seleccionar “DESCARGAR LOG”
● Presionar OK
● Seleccionar últimos cambios a exportar.
● Presionar OK

4. Conexión del equipo

TERMINAL FUNCIÓN

1 - ROJO Positivo de la fuente de alimentación +12V

2 - AMARILLO Entrada 4 – Libre

3 - VERDE Entrada 2 – Horas Motor

4 - AZUL TX - RS232

5 - CELESTE RX - RS232

6 - NARANJA Salida Relé NO (Normalmente abierto)

7 - MARRÓN GND (Para conexión externa)

8 - ROSA Entrada 3 – Sensor puerta

9 - BLANCO Entrada 1 – Arranque/Ignición

10 - GRIS GND (Para conexión externa)

11 - VIOLETA Salida Relé NO (Normalmente abierto) COMÚN

12 - NEGRO GND (Para conexión externa)

Tabla de correspondencia de las conexiones del equipo
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4.1 Conexiones de entradas y salidas
Un esquema conexionado eléctrico típico para configurar las entradas y salidas del equipo sería en
siguiente:

Nota: El termógrafo con opción GPS debe ir conectado directo a la batería a 12V

* Nota: Las entradas son activas a nivel bajo

** Nota: Luz intermitente/sirena/otros
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Se dispone de cuatro entradas digitales optoacopladas activas a nivel bajo. Externamente deben
conectarse a GND para activarlas o deben dejarse al aire para desactivarlas. Dichas entradas cuando
son activadas permiten actuar sobre un aviso externo mediante la salida digital del relé, explicada
más adelante. Las entradas disponibles son:

● Entrada 1: ARRANQUE (Cable Blanco). Se conecta al indicador de arranque o ignición del
vehículo. Nos indica que está el contacto puesto.

● Entrada 2: HORAS/MOTOR (Cable Verde). Se conecta al indicador de que el motor está
funcionando. Si éste no se encuentra disponible, se puede conectar, por ejemplo, a la  bomba
de combustible. Sirve para contar las horas de funcionamiento del motor.

● Entrada 3: PUERTA (Cable Rosa). Se conecta al sensor de cierre de la puerta. Nos indica si  la
puerta está abierta.

● Entrada 4: LIBRE (Cable Amarillo). Permite monitorear cualquier otro sensor a la elección  del
cliente.

El equipo dispone de una salida digital a través de un relé. Los contactos del relé están disponibles
externamente a través del conector (ver Tabla de correspondencia de las conexiones del equipo,
Apartado 4 de este manual):

● Salida Relé AVISO (Cables Naranja y Violeta): Un relé interno normalmente abierto se  cerrará
cuando, estando el contacto puesto (Entrada 1), se active la entrada del sensor de  puerta
(Entrada 3) o la entrada del sensor libre (Entrada 4). El aviso externo a conectar  será a
elección del cliente, por ejemplo, una bocina o un indicador luminoso. El equipo TERMÓGRAFO
APACHE tiene de fábrica un zumbador que se activará a la vez que la salida  del relé.

4.2 Comunicación vía RS-232
El interfaz RS-232 permite la comunicación del equipo con otros dispositivos con este estándar. El
conexionado es el siguiente:

● Cable TX: Azul (4). Se conecta al RX del otro dispositivo compatible.
● Cable RX: Celeste (5). Se conecta al TX del otro dispositivo compatible.
● GND: Gris (10). Se conecta a masa

El conexionado típico para la comunicación es el siguiente:

La configuración de la transmisión debe ser:

Parámetro Valor

Tasa de baudios 115200
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Bits de datos 8

Paridad Ninguna

Bits de stop 1

4.2.1 Comandos RS-232
Los comandos soportados son:

Comando Descripción

AT↵ Devuelve OK.

AT+DEVICEID↵ Devuelve en dos líneas el identificador del dispositivo y OK,
respectivamente.

AT+VERSION↵ Devuelve en dos líneas la versión-CRC del software y OK,
respectivamente.

AT+DATE↵ Devuelve en dos líneas la fecha y hora en formato YYYY-MM-DD
hh:mm:ss y OK, respectivamente.

AT+TEMP↵ Devuelve en tres líneas la temperatura de la sonda 1, la
temperatura  de la sonda 2 y OK, respectivamente.

Ejemplo de comunicación serie:
➢ AT↵

OK
➢ AT+DEVICEID↵

321
OK

➢ AT+VERSION↵
1.0-9f796dee
OK

➢ AT+DATE↵
2018-01-18 14:00:08
OK

➢ AT+TEMP↵
22,8
22,7
OK

Nota técnica:
Al final del comando se debe enviar un intro (retorno de carro + un salto de línea, caracteres CR y LF).
En hexadecimal son 0D 0A

Tomando como ejemplo el comando AT:
ASCII A T <cr> <lf>
HEX 41 54 0D 0A
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Otro ejemplo, el comando AT+TEMP:
ASCII A T + T E M P <cr> <lf>
HEX 41 54 2B 54 45 4D 50 0D 0A

5. Acceso mediante web y app
Para visualizar los datos del termógrafo puede acceder a la web. Puede ver los registros de este e
imprimir tickets digitales de los datos obtenidos. Esto se puede hacer vía web o App móvil

5.1 Acceso web
Para visualización de datos se accede a la web: www.termografoapache.com

Inicie sesión mediante el número de serie y la clave de su equipo, accederá directamente al menú de
visualización de datos en tiempo real.

5.1.1 Crear clientes

La creación de clientes nos permite tener un registro de correos y clientes a los que poder enviar los
datos de temperatura deseados.

● Seleccionar “Compartidos”
● Seleccionar “Añadir nuevo”
● Rellenar los campos: “Nombre” “Email” y “Compañía”
● Guardar información presionando “Guardar”

5.1.2 Enviar o guardar ticket

Esta opción permite guardar o enviar la información del termógrafo a un cliente ya registrado.
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● Seleccionar Ticket
● Seleccionar las fechas deseadas; “Desde” Hasta”
● Presionar la opción deseada.

○ Descargar ticket
○ Imprimir
○ Enviar ticket

5.2 Visualización App
Desde la App se pueden visualizar los datos y enviar tickets desde cualquier dispositivo móvil a
clientes ya registrados en la base de datos, sin embargo, no se permite crear clientes nuevos. Para
hacer esto hay que acceder desde la web.

● Descargar la App “Termógrafo Apache” en “Play Store”
● Instalar la App
● Introducir el “Número de serie” y la “Clave” de su equipo para visualizarlo.
● Se visualizan los datos en tiempo real.

5.2.1 Enviar ticket

Esta opción permite guardar o enviar la información del termógrafo a un cliente ya registrado.

● Seleccionar Ticket en el menú superior.
● Seleccionar las fechas deseadas; “Desde” Hasta”
● “Seleccionar cliente”
● Presionar “Enviar” para enviar ticket

*Para crear clientes debe entrar a su termógrafo mediante ordenador con el  mismo número de serie y
clave.

6. Soporte técnico

Para obtener más información o aclaraciones sobre el uso e instalación del  termógrafo Apache Cold
Tracer póngase en contacto con el fabricante.

info@termografoapache.com
www.termografoapache.com

27 de 28

mailto:info@termografoapache.com
http://www.termografoapache.com/


Teléfono: (+34) 688 967 997
Correo: soporte@termografoapache.com
Para información visual visite nuestro canal de youtube: Soporte Termógrafo Apache

info@termografoapache.com
www.termografoapache.com

28 de 28

https://www.youtube.com/channel/UCg5utykVhpwTMfJ92e8pgeQ
mailto:info@termografoapache.com
http://www.termografoapache.com/

